
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dilución de la muestra: El desempeño de la 
prueba depende  de una apropiada dilución de la 
muestra. Se recomienda utilizar 0.15 g de tejido en 
3 ml de buffer. Si  el extracto contiene gran 
cantidad de tejido el ImmunoStrip™ no podrá 
absorber apropiadamente la muestra. 

Almacenaje: 
Seguir las indicaciones sobre el 
almacenamiento  de los ImmunoStrip™ 
Si el paquete que los contiene queda abierto 
por largo tiempo, pueden absorber la humedad 
y el polvo afectando los resultados de la 
prueba. 

 

Al sumergir el ImmunoStrip®: 
 El ImmunoStrip™ no debe ser sumergido más 
de 0.5 cm ó ¼ de pulgada. 
Si el ImmunoStrip™ se sumerge por encima 
de la línea que indican las flechas blancas, 
ciertos componentes de la “tira” son liberados 
dentro de la bolsa de muestra y pueden alterar 
el desempeño de la prueba.  En la mayoría de 
los casos NO se forman las líneas de control. 

Mantener el ImmunoStrip™ en posición vertical 
durante el desarrollo de la prueba 
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Puntos Claves Para Su Uso 

Si usted necesita ayuda?  Por favor contactar a Sr. Christian Delgado  
al  574-264-2014  ó cdelgado@agdia.com.      Agdia, Inc.     www.agdia.com 


